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Метод  цифровой  микроскопии  использован  для  регистрации  эритроцитарных  агглютинатов  при  определении  групповой 

принадлежности  человека.  В  качестве  измеряемого  параметра  была  выбрана  площадь,  занимаемая  агглютинатом  на 
микрофотографии. Расчет площадей осуществлялся по специально разработанной программе, с использованием RGB разложения 
получаемых  фото  изображений.  С  целью  упрощения  компьютерной  обработки  цифровых  фотографий  в  эксперименте 
использовался световой зондирующий поток со специально подобранным спектром, соответствующим спектру поглощения света 
гемоглобином в зеленой области. Обсуждаются вопросы взаимодействия специально фильтрованного светового луча с раствором 
смеси «кровь‐сыворотка» для случаев положительной и отрицательной реакций агглютинации. 

Экспериментально показано,  что использование ультразвукового действия в рамках пробоподготовки исследуемого образца 
крови  более,  чем  на  порядок  увеличивает  размеры  эритроцитарного  иммунного  комплекса,  что  облегчает  регистрацию 
агглютинатов.  

Сопоставление  экспериментальных  результатов  для  «положительной»  реакции  агглютинации,  когда  реально  образуются 
эритроцитарные  агглютинаты,  с  «отрицательной»  реакцией  (агглютинаты  не  формируются)  указывает  на  обнадеживающие 
перспективы рассматриваемого метода определения группы крови. Действительно, в эксперименте площадь зарегистрированных 
эритроцитарных  агглютинатов  («положительная»  реакция)  превосходила  площадь  эритроцитарных  агрегатов,  иных 
эритроцитарных образований и статических оптических помех при «отрицательной» реакции на три порядка и более. Достигнутая 
разрешающая  способность  оказалась  настолько  высока,  что  позволила  регистрировать  образование  агглютинатов  при 
положительной  реакции  и,  в  то  же  время,   их  отсутствие  при  отрицательной  реакции  для  случаев  слабой  агглютинации 
эритроцитов.  То  есть  для  тех  случаев,  когда  прямого  метода  определения  группы  крови  образца  оказывается  не  достаточно  и 
требуется перекресный метод анализа. 

Важно  отметить,  что  предложенный  здесь  метод  цифровой  микроскопии  для  регистрации  реакции  агглютинации  является 
прямым  методом,  не  нуждающимся  в  предварительной  калибровке.  Представляется,  что  метод  цифровой  микроскопии  в 
сочетании  с  ультразвуковой  пробоподготовкой  образца  и  соответствующей  компьютерной  обработкой  результатов может  быть 
полезен при разработке приборов для инструментального определения группы крови человека. 
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